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HK9308

程 控 电 荷 放 大 器

使 用 说 明 书
秦皇岛市恒科科技有限公司
引   言

感谢您使用HK9308程控电荷放大器。为了更好地使用仪器，请仔细阅读本使用手册，并妥善保管以便日后查阅。

一般操作注意事项

· 防止仪器受震

在一般运输过程中，应尽可能减轻震动，剧烈震动可能导致测量功能受损。

· 避免仪器暴露在高温环境

长时间将仪器放置在高温环境，可能对仪器使用产生不良影响。

· 尽量避免电焊和感应加热等引起的电磁场

· 若擅自拆卸或修理仪器，会有火灾、电击或损坏物体的危险。

拆卸和修理只有秦皇岛市恒科科技有限公司和授权的代理商才能进行。

· 电源检查

使用前检查供电电源是否满足要求。

· 本产品只能由专业人员使用

用户必须是有相当水平的测量人员或有相当的测量知识，在使用前须了解使用者的情况。
1. 性能特点

· 多通道组合式结构,说明书以6通道为例。

· 每通道除了具备通用电荷放大器的性能外，还具有抗混滤波器，特别适合于在信号处理系统中做前置放大器使用。
· 各通道独立设置抗混滤波转折频率。
· 可配接电荷输出型压电传感器、恒流源供电ICP型传感器、交流电压信号。
· 可配接长电缆而不影响测量精度。

· 可利用仪器面板进行参数控制。

· 键盘锁定防止误操作。

· 通道参数掉电保护。

· 体积小、重量轻、稳定可靠。
2. 主要技术指标

· 最大输入电荷量：1×106pC  
· 频率范围:滤波：0.1Hz-20kHz

直通：0.1Hz-200kHz

· 高通：0.1Hz（-3±1dB, 6dB/oct.）
· 抗混滤波频率（Hz）：1、2、5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k

· 阻带衰减速率：120dB/oct.
· 通带内不平坦度：＜0.15dB
· 增益：
电荷输入： 0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100、200、

           500、1000

ICP输入： 1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000

电压输入：1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000
· 精度：滤波：2%

直通：1%

· 最大输出：±10Vp

· 噪声：增益1000：＜ 50mVRMS 

· 电源：交流220V50Hz

3. 外观说明

3.1. 前面板

前面板如图1所示。

（1） 显示屏

显示各通道的输入方式、抗混滤波频率、增益、输出灵敏度等参数。

（2） 调节旋钮和确认键

调节参数时移动光标、修改参数；向下按为确认键。
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图1、HK9308前面板

3.2.   后面板

（1） 通道排列




   从后面板看，右侧端为通道1。

（2） 信号输入输出

      下排BNC插座为各通道的信号输入端；上排BNC插座为各通道的信号输出端。

4. 显示屏说明

4.1. 显示项目

（1） 通道    


显示通道号。

（2） 输入

显示通道的输入方式，电荷（Q）、ICP或交流电压（V-AC）。

（3） 滤波

显示通道的抗混滤波低通转折频率，各通道不同。

（4） 增益

显示增益档位。

·  Q
 ：0.01~1000

· ICP
 ：1～1000

· V-AC：1～1000

（5） 输出

显示输出灵敏度。修改输入方式或增益档位时自动修改。

其中（2）（3）（4）项处于淡黄色区域部分可修改参数，请参照图2。

4.2.  显示屏状态

显示屏可出现3种显示状态，如图2所示。

（1） 状态1：无光标

键盘锁定状态。

此时不能移动光标和调整通道参数，以防误操作。按压【确认键】（旋钮）超过2秒，解除键盘锁定状态，进入状态2。

（2） 状态2：黑色光标

选择修改项状态。

通过旋转  【调节旋钮】移动光标，选择要修改的项目，按【确认键】（旋钮）选中修改项，进入状态3。

顺时针：从左到右，自上而下循环移动；

逆时针：从右到左，自下而上循环移动。

（3） 状态3：蓝色光标

修改参数状态。通过旋转【调节旋钮】修改参数，按【确认键】（旋钮）确认后，进入状态2。

顺时针：从小到大，循环调节；

逆时针：从大到小，循环调节。

（4） 在状态2、状态3，无按键、旋钮操作，10秒后进入状态1，并且保存各通道参数，下次开机自动调用。

5. 仪器操作

5.1. 测试系统连接

(1) 连接供电电源。

(2) 连接各通道的测试传感器，和输出信号线。

5.2. 开机

按【电源开关】，给HK9308供电。各通道保持上次关机时的参数。

5.3. 设置通道参数

5．3．1． 设置输入方式

（1） 在状态2选择需要设置的通道的〖输入〗项，通过【调节旋钮】在Q、ICP、V-AC之中选择；


ICP输入方式时，信号输入端有24V 供电的4 mA恒流源为ICP传感器提供电源。

（2） 按【确认键】（旋钮）确认；

（3） 改变输入方式时，增益自动调节到最低增益档位，输出灵敏度随之改变。

5．3．2． 设置滤波频率

（1） 在状态2选择需要设置的通道的〖滤波〗项，通过【调节旋钮】调节，可能的选项有 1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1kHz、2kHz、5kHz、10kHz、20kHz、-Hz（直通）；

（2） 按【确认键】（旋钮）确认。

5．3．3． 设置增益

（1） 在状态2选择需要设置的通道的〖增益〗项，通过【调节旋钮】调节，可能的选项有 

Q   ：0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100、200、

500、1000

ICP ：1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000

V-AC：1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000
（2） 设置增益时，输出灵敏度随之改变。增益为1时的对应输出灵敏度为：




Q   ：1mV/pC





ICP ：1V/V

V-AC：1V/V

（3）不使用的通道推荐将增益设置在最低档位。

（4）在满足测量范围的情况下，应选择相对灵敏度高的传感器，使用低增益档，以提高测量的信噪比。
5.4. 预热

正式测量数据前，仪器需预热15分钟，以保证测量精度。

6. 被测振动值计算方法
6．1． 输入选择【Q】
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电荷输出型传感器灵敏

输入电荷量

振动值
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例如：电荷输出型压电加速度传感器HK9101，灵敏度为Sg=4pC/ms-2，【增益】选择10；输出灵敏度为10mV/pC;

测得程控电荷放大器输出电压为1000mV,

传感器测得振动值
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6．2． 输入选择【ICP】
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例如：ICP型压电加速度传感器HK9141，灵敏度为Sg=50mV/g，【增益】选择1；输出灵敏度为1V/V;

测得程控电荷放大器输出电压为1000mV,

传感器测得振动值
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7 ．随机附件及文件
（1）使用说明书
1册
（2）交流电源线
1条
（3）输出线     
1条/通道

（2）调节旋钮、确认键





（1）显示屏
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